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DUPLOREACH 35

Aplicador de Spray Extendido
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Mas Opciones en Cirugia...
Mas eficacia

¢ Incrementa el nimero de posibilidades de aplicacién de
adhesivo de fibrina en zonas de dificil acceso o en cirugia
minimamente invasiva.

* Proporciona de forma efectiva una capa fina, uniforme
de adhesivo de fibrina en la superficie de la herida - 2 ml
de Tissucol cubren una superficie de hasta 100 cm’.

Facil de Preparar... Facil de Utilizar

* Se conecta con seguridad al sistema de aplicacion de dos
jeringas DUPLOJECT.

¢ Disefado para ser utilizado con trécares de 5 mm. -
¢ VVaina de acero inoxidable, con acabado m itar |'|
reflejos, que proporciona rigidez afiadida. ALY

¢ Punta de sustitucién pre-ensamblada y prepa ada
uso inmediato.

¢ Envasado con dos pu
aplicaciones.

Envasado Individualr
Esterilizado y list

Advancing
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, Facil de Preparar
| ' ; : Facil de Utilizar

Canula de doble Luz Ventana indicadora de
con vaina de acero conexion de la punta
inoxidable

Gatillo de Collares de
conexion bloqueo

Conexion:
 Unir DUPLOREACH 35 al dispositivo Duploject (foto A).
* Asegurar individualmente cada collar de bloqueo (foto B).
¢ La punta: no apretar en exceso — media vuelta es suficiente.
Un exceso de tension puede dafiar los hilos de rosca del
collar de bloqueo y dar lugar a pérdida de conexion.
Aplicacion:
* Presionar constante y firmemente para una aplicacion
uniforme.
Cambio de punta

* Colocar el dispositivo DUPLOJECT en la palma de la mano
mientras tiramos del gatillo de conexién (foto C).

* Hay que tener cuidado para evitar presionar el émbolo
del dispositivo DUPLOJECT.

* Mientras se tira del gatillo de conexion, sacar la punta
usada y sustituirla por otra nueva (foto D).

C‘L”afegfzgca" * Después de unir la punta retirar el dedo del gatillo de
) R‘;Z?;p‘;c'o il conexion. Esto permite que la vaina de acero inﬂ' able
* DUPLOREACH 35 no contiene latex de caucho natural. se deslice hacia el Iugar de bloqueo de la punta. —

able, no reesterilizable, para un solo uso. asegurar que Ia punta eSté corr_ect_amente bloquea d,
e 6 unidades de DUPLOREACH 35 empagquetadas observar que el punto verde coincide con la ventana

indicadora. j
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* Si el punto verde no esta visible, ti

- y volver a unir la punta. Retirar el dedo del gatillo di
unién y comprobar que la cor



